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2. ELVI MODSZER

A NeoPATH Pro egy automatizalt rendszer, amelyet fejlett festési technikdk végrehajtasara terveztek
formalinban rogzitett, paraffinba agyazott (FFPE) szévetmetszeteken. Sokoldalisaga harom, a diagnosztika
LI G2ts3Atoly aisStSa (VsNBagyS NIty WS @itls a\WiS g ail Nid

1 Immunhisztokémia (IHC LISOAFA{ dza FyGA3ISYS] FyaAdGSadll as
technika, amelyet enzim altal kozvetitett kromogén reakciok kdvetnek, amelyek fénymikroszképpal
ftaKIGs 28t S84 +tettNGFylF] St! & 91 f SEStékbedS (Sal

1 Fluoreszcencia in situ hibridizacioé (FISBJyan technika, amely fluoroforral jeldlt Dig&bakat

alytt | aill @gSioSy fS@! ydzlf SAyal g OSftalS] o
mikroszkép alatt jelenitik meg, nagy érzékenységet és felbontast biztositva a genomialis valtozasok
kimutatasahoz.

1 Kromogén in situ hibridizacié (CISHKromogénnel jel6lt DNfrébakat hasznal specifikus
nukleinsavszekvenciak kimutatdsara kozvetlenll a szovetben. A kapott jel szines csapadékként
2StSyAl YS3a:I YSfte KIFIezytyeza TFSyeYA{NRaAl ]z=
specifitast a morfoldigi kontextussal.

9yyS|T | KINBY GSOKYAL+YEF]l (1T 1&a T Sttt teNGtar f
tipusaban és az alkalmazott kimutatasi rendszerben.

2.1 Immunhisztokémia (IHC)
'T LI/ S3e 2fely GSOKyA{(lZ FySteSi alLlsSOAUldaAa |y
KFalTyttyrFl + all gSaySialSasSioSye 910G g3ae SNR] St
SyTAY ttdlrt 111 08848G IEQS&J(SS’VSﬁvaﬁfNBt{uKIus S
GSal A T lyedSy 2StSyfsSsisyS{y sa t21FtATt OAs2t VI

I bS2t! ¢l tNB ysS3e F! alliraitoly tdzi2zayYraltteal 1

M ®zoveti Deparaffinizac¥® LI N} Yy St Gt @2¢ NGt al F2N¥If AyK2I]
all oSiySaai SisSio! f o

H @ntigén visszakereségp St SLIJX ST yA | NJ IT NGSa a2Nly St FSRSq
St SNy A

- 1! FEart 1AGHEG200 SLAGsLIBA&al 1 SNBasa ol
K YSNESTfSGS] YS3IFStSt! LJzZF FSNRERFG2106y 0
FNIA! Sy SKK S plfarekreyp@ltall lalackdhy AR vagy magas AR meake
lehet sziikség.
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- Enzimatikus visszanyerés: Az antigénexpozicié alternativ médon szabalyozott proteolitikus
SysalGsaasSt Aa StSNKSiG!® !'T tfaGrtty2aly KIal
FYStesS] YS3ISysal GAl | F2NXI t eghgriched GAltNjgvivad & 2 |
SLAGs LR K21 Tt FSNKSG! as3asio
o Proteindz K (RTU)

0 Pepszin az antigénvisszakereséshez (RTU)

opal fStsa !sia SFiSeBtaSASA Y yaiSad YS3I{lae | OStlys
FyeslGSad &l NySa Oal L) RS120 GSN¥YSt o
FSetSalisa | @rtARtfd sailtSt! NByRal SNNBt @s3sSi

- Master Polymer Plus Detection System (peroxidaz): Polimer alapt kimutatasi rendszer, amely
torma-peroxidazt (HRP) hasznal enzimcimkeként.

4. Ellenfestés és vizualizacid: Yl 3211 G KSYlIG2EAf Ayy St FSadeN
mikroszkdpos értékeléshez.

2.2 Fluoreszkald in situ hibridizacié (FISH)
bS2t! ¢ NIt NB fCARtIf G CcCct9 all @SGadSyao !'1T Sta2t N & |

& S& KAONARAT m@5fY LI} N} YOOI PREFEN & |
Syil ARISy T deaidNy t 8BS 2T K2Np $SKBH{ JS
I CL{ |l LIN¥ olt{]1dzaa Tyl oK At GRNBAIFHAS Tt KB! yYI SINE

md 9f! 18T S¢
NEKARNI (Gt f 2d
KE&al yt €GN

— N

b2
Sa
' Str1sistsaid  cL{l t¢ YL¢ (1sSaiftsSgsSt @s3aSIiTNj
HO az2ata Sa SttSy¥Saidsay ! yvyzatair fswLsasSy Stiat
I NONE T | d®YYl 37 1Sy ¥5latel] @

od Al dzZ t AT+ OAsY ! KAONARRATHEG LINkOt {105t &ait N
YySa¥sSe St al AN | T£tS8S3S811S8t @Al dzZ £t AT+t t2dl Sa St
5bil S1OSyOAt 1 t21FtAl bftat @tsdz2vSapnyyaNazil (i8E&Y
2.3 Kromogén in situ hibridizacio (CISH)

bS2t! ¢l tNB | /L{Il cCcct9 all gSGSI{NB GIftARtflD !

=

{71 @SGA RSLINIFFFAYATLELAY | LINFYFFAY Sttt @21t ]
/| St1AGAN say | altrottezi20G SyTAYFidAldza Sysal
kdzzé probahibridizacié céljabal.

3. Hibridizacio és kimutatas: A cél kinyerése utan a jelolt-piBak hibridizalodnak a kérdéses
célszekvenciaval. Egy detektalé rendszer, mint példaul a Master Polymer Plus Detection System
(Peroxidase), lathato jelet general enzim altal kbzvetitett koletifas reakciok révén.

4. Ellenfestés: A sejtmagokat hematoxilinnel festjik meg, hogy kontrasztot biztositsunk és kiemeljik a

sz

N

%
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3. RENDSZER SPECIFIKACIOK

3A#f G+t y2a St! NN azj
I bS2t! ¢l tNB | 11 @SiG1S81! NBaAaiS{o!t tity

/] 94T RINHWINBT ® OAs 1 FYNY G GFENGFEYFT 1 Gt NBefSYST S
aAyRS3IeA|I Nl NBRRSI (ISYEfle Sagt M5ttt LRGGD

QX

/| AagaTRYYdey KAAT 21 SYAtory @38 KAONRRATL OAsa (S
Gt NBeft SyST 8184 {(S¢tf Kraiy+fyxz f SKSG! £S3 LRI AAD
FYyStesSly latyftz2g YS A Hp YY E Tp YY E ™M YYO

gryaovalt YENF GFNIOFEYEFT
ye flg KARS3I Falidrt ¢
-1 Sa LI N}YYSGSNBIT KSG! | @

N
wSIF3S8Sya Aye2S|1OANABI N
NGSISG GIFNIGFEYIET @ !
K! YSNES1fSGS]T aitlot
mYf Sal G§Sg f 2 Yo AV A&ad mm+dééqz YFEAYdzY H f A
INflyoll! F2telYlFriz21Kz21 alNlas3asa NBI3ASyas
lombik1;: FEDELET tartalmaz.

lombik 2: DEWA>Ot tartalmaz.

lombik3: DAB ENHANCERirtalmaz.

lombik4: MAGAS Afartaimu.

lombik 5: DEWAX-t tartalmaz.
lombik6: HEMATOXILINT tartalmaz.

1
1
T
T
)l
1

DAB ENH DEWAX-2 HXHDR3

bl 3& | YfSail 8y YI/B2 BN SINBRO = YIEAYdzY Hp fAGSNBA
INflyoll! Yzataia F2felYrdi21K21T aiN{as3asSa NBI3ISya
1 Tomegl: MOSOPUFFERT tartalmaz.
 Témeg2: TISZTITO OLDATOT tartalmaz.
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1 Hulladék 1: Veszélyes hulladék.
1 Hulladék 2: Nem veszélyes hulladék.

HAZARDOUS
WASTE

I bS2t! ¢l tNB nH AYYdzy KA & (t2A 8BYMII mdzfﬂfélé“sm 2Tl'jdzg[] Sing
11 NNt oSt Nt wmon YAfEAfAGSNI Kdzf £ I &S Sy 283 Siygitee Sal
FSYYYlI N¥RAISRKA @Sail steSa KdzZ tF RS @

9 Kd#Zf fFRS1T 1S8TStsasi I Kriatfeza 223aillottez21yl]
TSfKrﬂrtYrng Kdzt f F RS11S81St! o0S@2ytat gttt (1Stt &
aT+HEENGHAabBY I RENBFTICRSt@® ST S Kdzf £ F RST1STSt!1 ySo0c«
altttENGHaE NI 250t RlhB&2gedSalBstegRamdzAyt ft RSP

cS0a|1SyR! aravAai SRN¥YEA®ARS2AT S3I Y2aal | NBIF3ISyaa
oAT G2yat 3x NBYyRal SNNBf NBYRSt{1ST A1 | KARNJI dzZ A dza
{ LINBI RSNJ a208s S¥fet 2iitRadat dzag Yzastfftz2yta | al s Nk

I AT s N3 KSY3ISNJ alt YI N Sa dgt¥Ffztetadtiats oAl ldz2yat
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YSgSopat | [ ¥BDED2S060
@SANBKF2G2F | 5!. sSsa 't (SOSNBaildo

|l dzf {  REPYRSYlI MBI ISy akKdzZ £ F RS120 F23FRZ Sa NBYRSt ]
G6Sal A I @SalstesSa sSa yiSW |g/SailllSNIRSA KB it et Nt alt
¢cgf F2tet aaqt Gts oAT G2y at I8ZANRBRYRET BENFt NNBYREV] 854
w2020 1 HMINI T - % (GSy3asSteoSy F23 Y2i23yAz Sa | 1]

1. {TsNFKSYaISN®»w [SKSG! @S GSal A yl3ezy @ralisid
tesztelésre szantak

2. Csusztathatd mosorendszer Mosdoldattal vagy Pufferrel.

3. Air Blow Head a targylemezen talalhaté reagensek eltavolitasdhoz.

4. wSI3Sya CcSaAgkd !'1 1 vtSalaSid t2Y0A1OF NIt fea2] Kz
célja a reagensek levétele a lombikokbdl és a mintakra val6 adagolasa.
5. wSIF 3Sya &l 2yRI @ / Sta2lx Kz23& 1T S3&88a NBIFI3ISy
targylemezekre.
6. YFYSNI & ! FSye{swsSi!rasw + 11 @SG1S1T! Fdzy1 OAs ]
0 Hatarozza meg az egyes olvasott elemek helyzetét.
o Erzékelje a cstszdak helyes elhelyezését.
o {1T1S8SyySteasS o6S I Gt NBetSYSIS{Sy Sa AyaSioOa
0 Regisztraljon targylemezeket és injekcids Uivegeket, ha a kod minden sziikséges informaciot
tartalmaz.
o Erzékelje az injekcids livegek meglétét vagy hianyat, és azt, hogy nyitva vagy zarva vannak
e.
o ; NIs{iStasS | 1S@SNI Oal gS1Si
M 1
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N=OPATH g

Model Number: NPPOOO1

%D\snmuled By

Biocare Medical

USA Headquarters (800) 799-9499
Customer Service (925) 603-8000

60 Berry Dr Technical Support (800) 542-2002
Pacheco, CA 94553 Fax Line (925) 603-8080
USA www.biocare.net

EE Consult Instructions for Use A Consult Accompanying Documents

RMNPP30001 REV A

al AYosft dzy2 ]

cStgeNiGz2y
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BIOCARE NZOPATH =5

Model Number: NPPODO1-R

%Distribuled By

Biocare Medical

USA Headquarters (800) 799-9499
Customer Service (925) 603-8000

60 Berry Dr Technical Support (800) 542-2002
Pacheco, CA 94553 Fax Line (925) 603-8080
UsA www.biocare.net

EEI Consult Instructions for Use & Consult Accompanying Documents
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— PC and Monitor Area
~————Instrument
— Feets
— — — Recommended Safe Distance Drawing ' GIOBAFDIMENSIGNSIFIOGR

— — Protection Cover

— Instrument

Wall

[n] Recommended Safe Distance
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25Q
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Drawing
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GIG] Szélesség Mélység Magassag

NeoPATH Pro MoTCc YY 0p TnM YY OH MHH®GZp YY
PC és szamitogép ynn YY 6o\ - -

Ajanlott biztonsagos tavolsag Mnn YY 0o Manna YY 00 -

{gte

1 150kg (331Ibs)Benchtop modell
1 260kg (574Ibs)Padlémodell Dock Tartozékkal

9f STidNRBY2a (I 8S0iStyYsSyesS|

Frekvencia: 5&0 Hz

Fesziiltség: 16R40 V (Univerzélis bemenet)
Jelenlegi értékelés: 5,5 A 22d0 Vira
Jelenlegi értékelés: 12 A 1000 Vra
Teljesitményfelvétel: 1100W maximum
Készenléti energiafogyasztas: 0,06 kwh

=A =4 =4 4 -8 A

¢t NRBftaA FSEGSGESt S|
T I YSNERS] 20ipasyey

«TSyStasSisaar cStisisSt Sy

T I YSNERS]f S32d@ASyey p2
f aZA&ll RSaA YI3Ilraatay {1+ N wnnn Y
9 Paratartalom: 40%80%

DI N} yOA I

I bS2t!t ¢l tNB 3IAFNFYOAl | Gt &t NIta 1STKST@SGSt S
Ff11GNBal NS Sa Ydy1+NJ 1TAGSNBSRE KI (ATHNBEL3I |
N3é¥$t Graal I St | O0SNBYREISEBSEY YISHBISWNIENDE @ Yy
Yta FSENBZI KIF | éN yRST Sad T N3Ie¥sSt (20t 00 SN.
Yy$3Sy3asSRrRSy Y$NL$10§Y I . A20FNB aSRAOLtS [[/ StK
&S SitS3Sa gr3e 11 gSG1STyYSyeasSa 1+ NRTSNIL S 3e 1 ¢

MC
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AT G2yatax U3esStysSTasa!r ONYY S|

! bS2t 61 S& N86o6Sy | (ST Allyé@vgoSy (11171siSg U3est
ASNNfSasS]y dFr3e 1+ N1 F2NNIAIFIANI® ! Groftt TG YA
KAGFG12T A1 @
Ikon Jelentése ‘
A OVATOSSAGeszélyes hulladékot tartalmaz
OVATOSSAG #NJ YN(GSa @SalsteSH 91 I &
azonositja, amelyek helytelen kezelés esetén aramiités veszélyét jelentil
OVATOSSAG C2NNk FStNfSGH 91 + &l A
ZZES FT2yzaNiGels vyStes] KSftedisStsSy 18
miatt személyi sériilés veszélyét jelentik.
OVATOSSA®iologiai veszély
OVATOSSAG / aNLIJSak¥23as LRyYyIGH 91 | &
.| azonositja, amelyek mozgaskor személyi sériilés veszélyét jelenthetik.
4 HASZNALATI UTASITAS
4.1Kapcsolja be és inditsa el a rendszert
YI LIO&az2t 2l 09K KSINBAeRRaYISSINIveS3 | YAET SNI 2260 |t &s N
YI LOaztal 65 I ONY(Syeéz2Yill dsao
YFLO&aztal 68 | &T+HYNGsISLISREAYR2880SYVE] RidiLBY yo § |
SNEAL F £#{GFAYSNI2 FE1FEYFTt &St SNB
Y S&a | o.S82StSyiG1ST1Ssaa I2Y0N)r 1S¢
. 828t SyiG181sa Strg tSKSG!asas oLy | | IS NJ/
FEQ1lrEyYNitgalil!l yesSt@gSioe 9KKST | f£S3INR — NoO !
FYStasSy | (ST R!{SLISNya! YS3esStSyilo sparie
English
Deutsch
Cesky
MT
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We welcome you

Enter your credentials

Usemame

Password

AT G2yat 3a AyidsSli1SRSaisSyids KI S3& FStKIFalytts KS
GgfttsSLWS IR YS3a S3e 2Stalsiz I 082St Syid1STsanr ¢
ARITITI YISyl 2Staits@SyiRiiAT it RE\AISNYSH & SRS BT BINIS
T FE1FEYEFETHE YS3ayeradt alr 12N | YS3IFsSt Sttt o0S2St S
YAE&T SNKST Sa AyAOALtATHE2F 1 Go

Alz2zyéza SyasSrstesSy +I1 FElrEYETHAG SESNI FStKLEaAl

—
—y [y

—a

=
e |
3
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42 Ydzy1lF GSNNfSG 1SILISNye! asyS|T St NByRSisas

1T FftooAl1o0ky NI GARSY AaYSNISGaN] 1 FeElreEvYETt &

] © ©

Bulk Resgents Carbors
coveR owar | | oasn Gh-aR | | DRk ‘ X010 VASHBUFIR | | CLGANNG

T

1. Cp a9 .IHezzéaférést biztosit minden Iényeges tevékenységhez:

o CSUszpAa (ST SftA I FNII' oSy S@G! Ydzyltidz sSa f
cimkéket hozzon létre vagy nyomtasson laborat6riumi teszteléshez.

0 REAGENSEK:

A A reagensek készletgazdalkodasa.
Al YAFaTSNDbSy KlFalytftKFIis NBIF3ISyasSy 1818

o JELENTESEKDpzzAaférés az alkalmazas altal generélt jelentések megtekintéséhez és
exportalasahoz. A jelentések tartalmazzak a sorozatok végrehajtasanak eredményeit, a
Gt NBet SYST S{NIf S&a | NBIFI3ISyaSi{NIf aisfts |
tevékenysémaplojat.

0 BEALLITASOK:

Al {NflyolT! 12yFA3adzNI OAsa fSKSG! as3S]
A Alkalmazasfelhasznalok kezelése és konfiguralasa.
A Protokollok és technikak kezelése és konfiguralasa.

0 SEGITSEGlozzaférést biztosit egy gyorsinditasi Gtmutatohoz és egy teljes kézikonyvhoz az
FE1rEYFTHAa YA | RSASOSH Sa KFalyttrdt gt
megvalaszolasahoz.

A wl AR NI SYoS KSteSisaia gavydzitdsy 93e3
szempontok gyors hivatkozasahoz.

A Teljes kézikonyv: Részletes kézikonyv, amely lefedi az alkalmazas 6sszes funkciojat
és beadllitasat.

2. GOMBPANELEK @ST SNBt2S || YA&ai SNIIiz Sa AyRNdGal St |
SttSy! NI sasitz YASt! GG SyaSRsteSliysS I Fdzidl Gt :
Jelentés az eszkdz allapotardl az adott pillanatban.

3. TERKER.SYdzi | G2l + YAaT SNJ YAYRSYy FATAlFA |1 aai sas

o Csuszotarto.

YA NcWAl YAW[ Ba6ch AUCaZRWt ij ARt BU! 2 WA IJ2 OW



Reagens allvany.

Omlesztett lombikok.

Nagy 6mlesztett konténerek

Keverési fiolak.

Hulladék.

4. SZEMELYES KONFIGURAQJ€Elv, jelsz6 és személyre szabott avatar kezelése.

5. KWARAY | aVYAfSLIS&ada Al2y oSTHNBF T FE1FEYFETEAG

O O O O O

4.3Személyes konfiguracio

I {1 SysfteSa oStttNGtazl T FE1FEYETHad St SNI T8
FYSteSy GFNIsT{12RA1XE | {%9a;[,9{ .9#[[ Ne#{hYy 3A2Y
. o Slide—__v '_-’.J 6\1'
‘ 0 Shides I gt ~ P — @ I
|
|
||| Sor | Sia i || Evo|| i || oii | Mw || ta 8| Ao [{ Mo 0 | I || o e |{ i
|
N T s
‘ |
‘ |
TFEHEE R W e 0
I {1T8ystesSa oStttNGtazl Fotlloly | FStKFaAlTyt s
11 @SG1S8T 11
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0%
N-EZOPATH o)

SETTINGS

Password

1 Avatar modositasa vagy torlése.

o Az ikonra kattintve.” !, akkor képes lesz arra, hogy vélassza ki az utat a kivant képet, hogy

modositsa az avatar.
o Az ikonr6l?), torélheti az aktualisan konfigurélt avatart.
T besStg ottatale aS3a2StSyal 1 St SNK

Language

nyelv az a nyelv, amely alapértelmezés szerint be van allitva az azt konfig |engish -

felhaszndléo szaméra. A valtozds nem lesz lathatd, amig az alkalmazas Qjr |searisn

nyilik. EEEN
9 wStals YsRz2aNGHa&AlI® ' YAT2N + WwWStals

28t als11 @SSt ysyeS{NItf sSa | 2Stals

informéciokkal.

Password change X

(@ The password must contain at least
8§ characters and include a number,
one uppercase letter and one lowercase letter.

Current password ™

=

New password *

Wy

Confirm new password *

|

YA NcWAl YAW[ Ba6ch AUCaZRWt ij ARt BU! 2 WA IJ2 OW

(994

(V)

&\

Ny

Ys R2ANGE 2
YS3agr e iz



445 A1 Sfri1sai NGSasS sa ONY1S] yez2yvdardt al
YIGidAyGazy | o/ agail G I2YONI I F!YSYyNoSy | RALI

R

Siide

tetion @ | e Manu selecton (@)

pulk Reagenes Carbos
Covi Oiwax | | Oamin | | WoaR | | Otwaxz | | oons WS BURFER

R || cuamng {
] Ul ’ o °
\ T (T

Slides

bio +io|+

e e Ovigin Shatus Technique Protecal Priarity Pathologist Irstrummnenit Creation Printing I Actians

aS3ayeNtA] NEYyRaT SNBSSy fSUNBK2129 RAtL{| tAaidtal ¢

e?

bbd 3I2Yo NI
I RAtYIF]l F NBYRATSNDBSY (I NIISy! NBIAAT ONI £+ at K21
 Azonosit6:91  YST ! FfFLISNIGSEtYSisa ai SNAyid NNBay
testreszabasat.

1 Prioritas:! £ F LISNII St YST SGG SNIS1S ab2NXNtfda LINRKR2NROGH :
Patologus! YA Yy G+t SNI LI (G2fs53dza K2T KFds f SGNBZ @I 38
1 Technika:A felhasznalonak ki kell valasztania egy vagy tobb technikat a rendelkezésre allo listabdl,
megadva, hogy az egyes technikdkat hanyszor kell végrehajtani ugyanazon azonositéhoz.
 Koézpont:9 T 11 GStST! YSTto 1 | GSftSLINGSa S3esSats
G1 o601l TLRyi(Gg (St SLINGSaSiysSt I NByRal SNbSy 12
1 Szabad szdveges cimkévhgy a paraméterben konfiguralt érték): A cimkékre nyomtathato
tovabbi informaciok.
1 Szabad szdveges cimkévagy a paraméterben konfiguralt érték): A cimkékre nyomtathato
tovabbi informaciok.
1 Szabad szdveges cimkévagy a paraméterben konfiguralt érték): A cimkékre nyomtathato
tovabbi informaciok.
1 Megjegyzések:
I NY1S1 ye2Ydl Gtrakl DeSNII St wSsiaed SaiiYSNAy G Sttt Sy! N

1T FTRFGOSOAGSE 0S5FS28i1Sas daity + FStEKFAT Yyt Esyl]

=

=

1 Mentés: Elmenti a létrehozott diat és bezéarja az ablakot.

YA NcWAl YAW[ Ba6ch AUCaZRWt ij ARt BU! 2 WA IJ2 OW



 Mentés és hozzéadasa Egy mas&k:Sy G4A 1 F{dda ftAa RAFLGI Sa
létrehozasanak folytatasat az ablak elhagyasa nélkul. Ez megkdnnyiti a hasonlé azonositokkal
NEYyRSt1ST! Gloo S3evyrad 11 90SG! RAIFI JIe2NB 06S0Q)

| © Each selected technique and its repetitions, generates an independent slide identifier.

Identification Technique* 1 Seiected techaique:

(dantifier®
! Filter

D 19q13/19p13 FISH Probe

D 1p36/125 FISH Probe

o J Osen
Pathologist DACT MG
‘Srgjflv‘u Y + DnCWMl
II-SI — X DACTSAH
Notes v B 1 v
DADIPDF
DAEWAH
Cancel Print label

' YA12N I FSEKFalytfs + oaSyidsSa sSsa K211+ IFRtar S13

32Y0K21 32 RS S3@& (dAf Oafzyiz2aat3ag (Nflyoasaasty I

Ad G106 RALG NNKFG oS lyweSifilyMmils 2 3o fganNridaorsSa 1St

11 @SG1ST! YSit{ b9a tittyl|l @Araaailz KIF | 3I2Y06NI
 Azonositd! (2N} 66y YS3IFHR2GG +FT2y2aNis YSIYIENIRZ

létrehozasa.
f Kézpontl 11T sLmE! YSIit SyasSrRstesSi oS olys | 068)
1 Patolégus:A korabban kijel6lt patolégust megtartjak.
T be2Yidl it aAHa&fehd&znald\aIngdtatasi opciot valasztotta, akkor az megmarad.

P11 @sSa1sit ySitl graailrtttyr1z KF F 32YONY 1hky
 Prioritas:! f I LISNI S1SNB @GAraalil+t+ €t FYA | ab2NXtf da
 Technikal YST! GINI!RA]TXZ K23@& fSKSiG! @gs GS3aes i
 Ismétlésekszamd: YST ! @Graallttfsz K23& aiNl1asS3a SasSisy
f aS32S3el Sé Srhbadvs®iveges cimke: 25381 SGS1 YST 14 GI NIt 2

jra kitoltsuk.
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I ye2Ydl ds

Je!'i !t R2ly YS13

RA I

= =4 =4 =4 —a -4 8 -8 - -4 -8

f SGNBK?2

AzonositadsMasolhat jobb gombbal vagy hosszan megnyomva.

Add Case
| © Each selected technique and its repetitions, generates an independent slide identifier.
Identification Technique* 1 Selected technigues
Identifier* 10 S.Mc.es Filter
‘TEST ‘ 3
D 19q13/19p13 FISH Probe
Center*
‘59'95‘ v ‘ [j 1p36/1q25 FISH Probe
Priority
D AC.IX
Normal v ‘
Pathologist D ACT-MG
‘Selecl vl -+ ‘
D ACT.ML
Free text label
‘TEST X ‘ C] ACT.SAR
Notes ACTH 1
(] aoipor
D AETAE3
07180 aen
Cancel Print label

1 Repeats

LIN2E Gt SYt 2t
F NN 3 K23e& |

YAl §
15a

(® Printing error X

Unable to print labels

Check all connections and ensure that the device is powered
on

Close

Ttar

Telephely (csak tobb telephelyes telepitésekhez).

Szarmazéasa.
Allapot.
Technika.
Protokoll.
9fal'ooasio
tG2fts3dza oKIF F YST UG (AdGI
I Fy3al SN» 91 | YSit! 0Oal
Létrehozas datuma.
Datum nyomtatasa.
A festés vége.
- .
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441 CN3I3! 68y f S@!
I RALF alAydGesy (NflyolTl!

4 LJdza §

RAtY @SANBKF2G2040
YESBSE SiGS]

YASBSE SGS
Kl 2GKIF G

1 Nyomtassa ki a cimkét cimke csak egy adott didra lesz kilén nyomtatva. Tébbszoros kijeloléssel

F{aGA@tter | TSt a!

ONY{ 1 Syeéez2Ydl it a

Slides
Identifier origin
TEST/MVSO Manual PENDING ACTMG HQ105C H... Normal
TEST/MVS002 Manua PENDING ACIX #1HQ_105C_H... Normal

f Felulvizsgalat T | R2 {
megjelennek a végrehajtandé fazisok és lépések.

Protocol - Slidelabel

yezayidlr at a
0S¥SeSi sasS dzity S3e

Slidelabel ID Position Status nstrument
TEST/MVS001 PENDING
Technique Protacol Protocol description
ACT.MG #HQ_105C_HRP_10MINAB_V.
Application of protocol #IHQ_105C_HRP_10MINAB_V.02
Start date End date Total time
& Stages and steps
1. Dewaxing 0/6 Stage not started
2. HIER 011 Stage not started
4. Detection 0/23 Stage not started
7 Reagents
i Valtozdsaz allapotS3e FNII! oSy f SO!

RA NF f

32Y02dz Sa

YAYylUtYy @S3aINBKIa2il yRs

>

f SLISasS] e

' YStesi

Kattintson a harom pontraDiaallapot modositasa > Befejezett és érvényesitett > Mddositas

#ftftwLBGOOAT I NI &

1 Az éllapot modositasamanudlisan létrehozott diarél (nem E@S! £ 0
Kattintson a harom pontreDiaallapot médositasa > Mégse > Mdodositas

#E € leDBB&ET | NRA 1 A2SE1 £ Saast
08/19/2024 no-an-ro oo
More options
08/19/2024
< Export

Finalized and Validated < Change slide state

18:41:58 08/1

Cancelled

1A28t1tsaast

dz3el yi 1
=19 L "
& i

YA NcWAl YAW[ Ba6ch AUCaZRWt ij ARt BU! 2 WA IJ2 OW

dz3et yIi

FNII! 0SSy

YA2St S

YyS3yeszs
YSISNI AaNG!

1

f SO



Change state

The slide P2701-24-000008 - CK20
is in state Pending loading

Are you sure you want to change the slide to Cancelled
status?

Cancel Change state

1 Torlésdia torolt allapotban. Kattintson a harom pontiaja térlése > TorlésTobbszori
1A2S8t1 fsSaasSt dzaelryril  YABStSiG {Ntlyoll! RA

More options
< Export

Delete slide

Delete slide

The slide P2701-24-000008 - CK20
is in state Cancelled

Are you sure you want to delete the slide?

Cancel Delete slide
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442 9f I NB 1 2yFAIdzNI £ G ONY1S 1AQHEL&al dt al
! YéYN%HﬁfNG%ézl B #ft GX t $ty@NK Ho VYISINBRISII NI &1 RA WU 3 dzNg

T/ NYTES@ETELL & Kt NBY Ffallk{ral Ny 2altA1Y
Ly3eSySa ail ¢gSaySit {1 2yU3dz2N} OA

It NBY &l tolR all @83ySi! @Glys K2t YS3IrRKIGalr 1
SNIIiStT YAYRSY RAFK2T Gt NENGOIF tSal s N3Ie YS3AFRKIEG:
RAFfAAadGtost @

aST!112yU3dz2NY OAs S& |fFLISNIGSEYSTISg ONY{ SOt EFalidt a

LyySy (A@ttralakridal I (&R2R9N T IEZK K01 G1 N @yl diy Y 1KS
YAYRS3I@A]1S06Sy YS3I2St SyNGSYyA | NGtyld AyF2N¥t OAs (I
ySt 1Nty

1 Patolégus

T Kozpont

1 Kérelem datuma

¢ LydeSySa ONY{Sail @83 o6ge2 YSito

YAGtE LAl GKFrGalr 1 bo«NBava fSKSG!asasSid Aazr KI
9T SYTNONEf t8KSG!14S3 Oly Fyyl]l oSm$d NOSBESWBEY K@ 3
0SS A4l s ot YRIASNER BWNG SYA AR 29D £1STa 12 19SS RGE 181ST 9SS K
GSNNE SGSYy 1A €1 &1 G AaNF 1 SNNE
I & Requests and slides
Fields configuration
Pathologist v Feld2  Ipate v Field3 | Free text labe! v Use acronym for pathologist
Default label
H3B24-000001- H3B24-000001- H3B24-000001- H3B24-000001-
A-10-99 A-10-99 A-10-99 A-10-99
ADIPOF .. TR Feld 1 3 LN Field 1 Field 1 %
Field 1 : ﬁ Field 2 = @ Field 2 Field 2
Field 2 @ Fiek 3 ADIPOF
Field 3 /MVS001 ADIPOF /MVS001 ADIPOF /MVS001 Field 3 /MVS001
£y Y Q 7~
Model 1 s Model 2 A Model 3 Model 4 ~
H3B24-000001- H3B24-000001- H3B24-000001-
A-10-99 A-1099 A-10-99
Field 1 iR Field 1 iZ Field 1 o
Field 2 z w
ADIPOF /NVSO01 23:!"20; /MVS001 avar /NVS001
7\ 7\ 7\
Model S 7 Model 6 -~ '/] Model 7 by
e [N
HT
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4.4.3 Cimkék nyomtatasa és olvasasa
I NBYRal SNb!f 12yU3daNY f KFdGal s Kz23& YAfteSy AyTFz2NY

9 Csak a diaazonosito.
1 Dia és technika azonositéja.

TG Aa oStttNGKIGalrY K23& YSteal Stottlalias tS3e

Label printing and reading

Information contained in the slide's DataMatrix code Field separator in printing and reading of labels

() slide identifier (Example: B24-000001-A-1-1) : W

'i" Slide identifier + assay (Example: B24-000001-A-1-T;ADIPOF)

A5CAT Al FAfLF3 6SGILfGSYA  Oagal Rt {IFG F YA&AT S
! u+NEefSYSISﬂS@ﬁtﬂWBMHHSESWe I SGoS 1Sttt oSGl tGS8
FStKFalytftskz21l £831171StS00 Sa! &2NNyf3x 1T ! &2NN
918184 g3e 1Sttt StkKSteSIyaxr K238 I ONY1S FStFStsS

A46CAT Al FAELF3A G1fGaS 0SS I NBIF3ISya AyaS]0OAsa
ysal NGasS Sttt | NBF3ISyasSisSid | . A20FNB aSRAOFt X |
NB&al £t SG§STSg dzil aNiGt a21 al SNAy G
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4.11.2 A csuszdaallvany szkennelése
I OagalsalFNIs al1SyyStsasS 1SusStS|ISLIISy (I NISYyKS

g Automatikus méd:l Y A& T-A pakidiobsl aM-€ pozicidba pasztaz, annyi poziciét, ahany diat
2St ST GS1x K238 o6SGlItGas] I YZAaT SNBSS | 11 @S] ¢
k

Init run X

© There are 42 available positions

Unavailable or disabled positions won't be checked

How many slides have you loaded?

-1 0 |+

Cancel

1 Kézi modA beolvasandd konkrét pozicidk kivalasztasa.
0 A kézi lzemmodd aktivalodikkezi kivalasztaaktivald gomb, és a csuszo6 allvany pozicidjan
ki kell valasztani a beolvasand6 pozicidkat.
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4.11.3 A reagens allvany szkennelése
I NBF3ISya tfttgtye al(1SyyStsasS {SisSftS{1SLIISy &1 NS

f Automatikus méd:r Y AEZT SNI Fal SNAyd L alar 1T 1 + LIRTNOA:
helyzetben volt:
o Ha az allvanyok meg vannak toltve, vagy vannak kézzel jel6lt poziciok, csak azok az
allvanyok vagy poziciok lesznek leolvasva.
ol ySy GltalraasSy oS ge tttgtyeias sa 12N
laal Sa tfttgtyeld geNI 280888530y RSa (SNFGAI N
0 Ha nincs kivalasztva allvany vagy pozicié, és nincs jelen korabban észlelt injekcios iveg,
akkor az dsszes betoltott allvany leolvasasra kerul.
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1 Kézi modA beolvasandé reagenstarté pozicidinak kivalasztasa.
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a reagens injekciés lveg allvanyanak poziciojan kell kivalasztani.
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4.11.3.1 Automatikus térfogatérzékelés reagensfiolakban (LLD)
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vagy kezeléséhez.
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9 Fiola csoportositas: Az azonos reagenst és tételt tartalmazo injekcios tUivegek csoportositva vannak,
K23& tSKSG! @S GS3esy 1T S3evrad 11 @SG! (1AYdzil
1 Automatikus észlelés:
0 A szondat mindegyikbe leengeddagens 1| @SG St YysyesSiyS1 YS3IFS
Sa&a | GSyeftS3sSa GSNFz23aFG SNIS]StKSG! @ YI @S
A Az LLD &ltal kimutathato.
A A reagenst az egyik hasznaljgutasprotokollok.
A Az injekcios ivegben nincs hiba.
ol F G4SNF23FG SftS3ISYR!'Z | F2ftelYlLda F2tedl
ol + KFryaSNI (AasSoo6 I @t NIyttt | NBYRal SN
0 Ha nem észlel térfogatot, az injekcids lveget figyelmeztetéssel jelzik, és Uresnek tekintik.
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Run execution

Estimated time for completion ©4min

When do you want to start the serie execution?

| o surtnon

’ Program execution

4.11.4.1 Hibaelharitdstmlesztett reagengproblémak Emlesztett lombikok, nagy dmlesztett aruk
és hulladékok
I T 1 ytSalasSg f2Y0A121= ylr3ae LIEFO1GFNIHE&2]
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f SKSdG! as3S @Iy | Fdzita Y ad $INSHIpNE | I2Y0 YSI
@ Error in verification X
REAGENTS
. £y o . Camy‘
@ Error in verification X — .
1 @ Not detected
REAGENTS Connect the carboy with WASH BUFFER
2 (D Not detected
Carboys Connect the carboy with CLEANING SOLUTION
Waste deposit
Position Error
1 @ Insufficient volume Position Error
Fill the carboy with WASH BUFFER ! 02‘:;:::‘:‘“““* "
2 @ Insufficient volume @ Not detected e
Fill the carboy with CLEANING SOLUTION Connect the Normal deposit
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Position Error o
1 @ Not detected
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@® Carboy disconnected X (@ Deposit disconnected X
[Position 1] TN [Position 1]

Select an option to remove the error Select an option to remove the error

Connect carboy Connect deposit
The carboy wil De rechecked The deposit will be recheced
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Q@ Error in verification X
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Waste deposit

Position Error
@ Full deposit
Empty the hazardous waste container
2 @ Full deposit
Empty the non-hazardous waste container

Cancel Run
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4,11.4.2 Csuszda hibaelharitas
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@ Error in verification X
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Cancel Run
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4 Pending to validate
Reading error
Reading error
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YA

Olvasasi hiba
® Slide label identification reading error X

[Position 1-C]
Select an option to remove the error

Manual identification

Repeat reading
Position will be rechecked

Unload
Position won’t be rechecked

YyS3z2t Rt &aA tSKSG!asasy | 11 @S8SG1S11!1

0 Kézi azonositas:r RAF o6 SOl €G! Fofll 2860 2StSyAl Y

0sszes adatot meg kell adni:

A Azonosito

Prioritas

Technika

Patolégus

Kdzpont (csak toébb kézpontl Iétesitményekben)
Megjegyzések (opcionalis)

> > D> > > >

(0p))
11

Protokoll és fazisok (a technika kivalasztdsa utan a protokoll és a fazisok

YAYRS3I&ATKST T FEFLISNISEYST SGG SNIST|

1 Protokoll
M Prioritds

9 Fazisok (a protokoll kivalasztasa utan a fazisok mindegyikik

F£FLISNGSE YST SGd SNIS|SOST
1 Megjegyzések (opcionalis)

o Olvasés ismétlésehajtsa végre Ujra a diaolvasast
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o Kirakodas! KSf el SioSy tsS@! OagaiRI GSKSNXYSyi(Sz

Load Run iti

Identification

Identifier* Technique* Priority Pathologis

Protocol and Phases
Protocol

C] rint labe Cancel
aAhdzity T 1 aaiSa aiN{lasSaSyisRI §a( ¥EEDSE SIS Y { 6DHI |
Oagal RI NB3IAaATOINI TSI Gly || NBYRalSNbSy> Sa SI SNI

¢ '3J&tylLool @gF3e Yirta YAAT SNBSS YENI oSGl G 006G RAI
0 Olvasés ismétléseA dia Ujra felolvasasra kerul.
o Letdltés:! LIRT NOAs fSGIfG! RA] S& St SNKSG! YsR2)

There is an slide with the same identification in
instrument VStainer1, position 2-A.

[Position 1-A]
Select an option to remove the error

Repeat reading
Position will be rechecked

Unload
Position won't be rechecked
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1 A diazonosit6é olvasdsa nem létezik a rendszerben

® The slide doesn't exist in system X

[Position 1-A]
Select an option to remove the error

Create slide

Repeat reading
Position will be rechecked

Unload
Position won’t be rechecked

I vYS3a2t Rt aAaA tSKSG!as3asy + 11 @S

—
(Vo))
—)

—

o Dia létrehozdsat RALF 0 SG1 ! Fofk1 200G 2SSt SyAj
Osszes adatot meg kell adni:

A Azonosito

Prioritas

Technika

Patolégus

Kdzpont (tdbb kdzpontu létesitményekhez)

Megjegyzések (opcionalis)

Protokoll és fazisok

0 Olvaséas ismétlésel LJ
FSYY Yl NI Rs K

o Kirakodast Oagal

D> D> > > >

No

I N geNI 2t @ at aNI 1 SNNf
ot

fel SGS USKSN¥ySyisSasz sa

R'—PC)(
U — >

PV

Identification

Protocol and Phases

D t label Cancel

¢ ! FNII! oSy tS@! Gt StOGSNI RAIFHEEFLIRG2]

5
G YS32tR24GG+t1® ! LR2T NOAs
St

I Qagal Rttt @gtye tS2t@latal dzity St! F2NRdzZ KI {
allapoton kivul mas éllapotban vannak. Ebben az esetben az alkalmazés megjeldli azt a poziciét, aho
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I 11 @SG71 ST ! FEErLRG2]
GSANBKF2Gt at RALF +ffFLRGY G5
o Ervényesitésig, Befejezve és érvényesitve, Eldobva, Megszakitva:
A Olvasas ismétléseA dia Gjra felolvasasra kerill.
A Letoltés:! LI2T NOAs € SGIfd! RAY
X @® There is a slide with the same identification

There is a slide with the same identification
[Position 2-C]

®

[Position 2-A]
The slide is Pending of validation. Check the list of slides.

Repeat reading
Position will be rechecked

Unload

Position won't be rechecked

® There is a slide with the same identification

[Position 9-C]
The slide is Interrupted. Check the list of slides.

Repeat reading

Position will be rechecked

Unload
Position won’t be rechecked

o Torolve:

I YS3I2t Rt aA f SK

SKSG! as3as

The slide is Discarded. Check the list of slides.

Repeat reading
Position will be rechecked

Unload
Position won't be rechecked

A Olvasas ismétléseA dia Ujra felolvasésra kerill.

A Uj dia létrehozasaKézi allapotban egy Uj, azonos azonositoju dia jon létre.

A Kirakodas! LJ321T NOAs

Helytelenil vagy fejjel lefelé elhelyezett csuszda:

w
r
@® Slide is misplaced

[Position 3-C]

Select an option to remove the error

Continue
Slide is correctly placed

Repeat reading

Unload

Position will be rechecked

Position won't be rechecked

Sa

11 @8

KSiG! as$3s

11 @

S

lj

YA NcWAl YAW[ Ba6ch AUCaZRWt ij ARt BU! 2 WA IJ2 OW

St SNKS!

18

X

il

0Sil tdSatSy sSa

'

il YStealsS KAol 1Syid
FN3I3I! Sy

11

St SNKSG!



 Folytas?v ! T G 2StTAX K23& I+ RAIF YS3¥StSt! Sy @Gly S
f Olvasas ismétléset T & 2SSt T AxX Kz23& I+ Oagal Rl YS3aATSt St !
kivanatos.

 Kirakody ! L3221 NOAs o6SGlI tGSGftSy Sa St SNKSiG! YsRz2y
4.11.4.3 Reagens Fiola hibaelharitas
I NBF3ISya AyeS{OAsa N@S3 tftgdtyelAyll ai{1SyyStsa
N@S3IS| tS2tglratatgrteo 910 | KAot G S3&8 AyF2NNt OAs
I KAOL] 1AcHONditAMIIKRITYJRX@IaRYE FT 2yoty | FStKFA&AT
Ftedlraar I Fdxldta @SANBKEF20Gt at (X 888G aSHEEHE O
I NBF3ISya U2f +fﬁh$y®i$wwm@ﬂm 1T MYl BY/NIISO A sAa  NB
aAyYRSYy LRI NOAs | NIXO1Sy I o6Svydzil i2g KAolF &l SNAyld
aF Ny toly O v[EAERFNBE Aa St SNKSG! o
I KAOF] YS3I2fRt &t K21 (Fkydazy |1 S3esSa L1 NOAs
YS3az2t Rt 421 FSEINytttanNr {(SNNfyS|o 938 AyaS{OA
NEYRStf 1STSANB tffs L2271 NOAs (f $At Ayad A0 Adz®Et yNa SIAY AN
NEyR&T SNJ YS3a2StSyNoe + aYA@tftlalidridtly AyeaS1OAs:
U3esStyvySiTidSaasS I FStKIFIalyttsid || SSIANBKI 20l yRs YAEZ

I nxpaximwp B&Bapn NNBaA AyeS{OAsa N@S3IST aFStKEFal,
FYStesS{Sa 2t el Ff GSNY I &0 LINAYSNI FyaidiSaisSy or3e

I bS2t! ¢l t NR Bl ISy aegpd 12 yoi ZpNINGBfa A yRSFOAGIA N¢
Mnndz o614 wp BHR NNBX¥tAy2S1O0Asa N@S3IS|T K2t gSNF23I
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f SKSiasasSa LINPofSYH] S&a tSKSG!asasSaAi=z IYStes]
11 @SG1ST 1!

1 Zart kupakkal ellatott injekcids Uveg

0
I 11 @SG1S81! YABStSGS] KIFI2aKFis] @SINBY

o Fizikailag nyissa ki az injekcids Uveget: vegye ki a racket, nyissa ki a fedelet, és helyezze
graail o ! KAOIF StGAYyA1X Sa F NrXrOl geNI: 2f

o Nyitott injekciés liveg L RSy GAFeyY | Falytftal STd I fSKSG!
K23e& |1 AyaS10Aisa N@S3a 14+ NBI Gryd | FStKI
injekcios Uveg kodjat.

o YAKIF3Aetay Il T Aya2S10Asa N@S3Io6Sy fS@! NB

karbantartdshoz, akkor azt megfontolas nélkil ki lehet hagyni és folytatni.

9 Olvasasi hiba

0o

I NBF3ISya AyaS10isa N@S3 |T2y2aNiGds {sRat G 1ST1
9t F23F Rt a1 2NE KI | NBF3ISyauUztl YN £SGSTA] I N
NEF3ASyaArAyF2NNt OAs A QI ®

'l I NBF3ISya Aya2S1{0Oisa N@gS3 ySYy tSGST Al I NByYR
Fott ko I  ONY(1S2t@lIas FStAAYSNAIZ | NBIF3ASya
SttSy1Si!t S&aSiGoSy 1 allid NBAKe GliNAIOK s $ISTFSESHISA

nT
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Add vial

& Vial

Save and add new Cancel m
1 Lejart injekcids lveg
EWSR1

L
I KAOIF St KtNNGtat K21 | NBIF3ISya Aye2eS{OAsa N@S3I
L2T NOAs 1Syl YINIRO®
1 Elégtelen mennyiség

0
I KAOIF St KtNNGtat K21 | NBIF3ISya Aye2S{OAsza N@S3I
L2T NOAs1SYyd YINYR®
1 Fogyatékos injekcids tveg

0
1 S3e FStKFralyttss F1A NBYRStE1STA|l 2fely Kz2i
al SNy Salidsasi sSsa SyaSRsteSisasisz o0S2StSyai1SisSg
f S@! NBIFI3ISyad NI GARNGSAYSYSINBVRSEAST A1 $0I1 3t TIS
FStKIFIalTyttsyr1 1A 18ttt G1tGdSyAS | NBIF3ISya AyeS
AadYSih St SNKSi(G! @S gtfazyo
f ata LR1TNOAsol @l 3e YATSNDS GltdalGdd AyeS{OAs:
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0
'T AyeS1OAsa N@S3ISG 1A 1Sttt dG1tiGSyA I KAOGI
41144 Lombikproblémék elharitasa
I f2Y0OATKAOGL I Oall 1721 SaSisoSy 2StSysi:=
154l tSG 08FS2S sas KS1 91T 1T d 2S8StS8Syex K23& |
COVER DEWAX DAB.ENH HIGH-AR DEWAX-2 HXHDH3
o
1 2 3 4 5 6
Bulk Reagents
Position Error
6 (1 Insufficient volume
Replace the HXHDH3 container
P'YAT2NI {A@Gttraldaer I KAOorG GFENIFEYFTs f2Y0A120%
e
@ Insufficient volume

[Position 6] D

Replace HXHDH3 bulk reagent

Replace
Open registry window

Continue
There is enough volume in the flask, it will not be checked again

X
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Replace bulk reagent - HXHDH3

| © Abulk reagent will be primed

[Position 6] D

Register with reader*
B |

Manual registration

/ aSNBf B PBNalE + YSIAFSESE! yez2yvyzy (1 @gSGKSG! as3
32YONJ 1Fkyd@dlr + ONY{SYy GlFftfKIis @2ylf{sR 06S2¢f¢
Aa I NOKSad | 1AOaSNBN{iONBFISyad + Fdzgl it a St S
 Cserélie ¥ ! Fdzidrdtar StfSy! NI sasSy az2Nry Sts3ai
OaSNB2SKST N {(Stf (lFGadAydryAre ' T FE1FEYETH G
 Folytatass9 NNB |+ 3JI2Yo N} (FGdAyaodr + GFral{KAGF StdA
YSITSTRIRALl + Fdziidil Gt ao
aAdzity + GFar{10aSNB o6STSeST!'RI gz I GSta2aSa OaSNB
St SYNB {tkyidgdl o
Replacements - Flask X
[Position 2] N
13 Dewax Solution 08/22/2025 13:01 4080VS0079 Ej 01/31/2027 L]
4.11.45 | Aok St KINNGHA {SOSNI Oal 95

I 1SOSNI Oal gS1 al 1{SyySftsasS a2Nly LINRPofSY+H] fSLKS
1SOSNI Oal ¥S106Sysx YS3I2StSyAl S3Ie AYyTF2NNI OAsa lFofl

I KAOL 1 YS32f RtaAlt AKRHT| 1B&¥pd@i2ziyt a-2St Syt S3 ySy 1 NG
f SKSG! aS38S Gty I Fdxgl it a orSEHEH 1139 @IYaNENG & 36 32 Yo NI
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't GSNYyIra@ YS3az2ft Rt a1sSyids KI F2tedlradyAx {N@tyel ¥
I oaS32tR23a4G 3A2YoONI & ! FelylFr112N YAYRSY (SOSN O:

t 82t QL ata12NI yS GSNBSYS| Graall KAot 1o
@® Insufficient number of mixing vials X
Mixing vials

Load all mixing vials

Continue
Tubes are already loaded

Charge

Tubes will be rechecked

I £ SKSG!&as3asy + 11 @Sa1Sity

1 Folytatas:Azt jelzi, hogy a csévek a helylkdn vannak, és a leolvasas nem torténignméeg
 Terhelés! TG 2StT AX Kz23& oSaltdladsy 18z sa | G

4.11.4.6 Reagens homogenizélasa
17 Sy3asrRsttesdt NByRSt(1S7! ?SfKréTylfslmnamewmd
FYStesSi1Sd FSt 18ttt 1SOSNYA o6K2Y23aSyATtHEyA 2
12y U03dzN ft KFE{i351X Kz23@&8 g2 NBIASYHE xE$m1$ im$aamar
NBI 3Syatraidt K21 o

Add reagent X

Reagent

Type” Acronym Viscosity * Full Name

EISH v FISH x High

Dangerous Detectable by LLD n Agitation required

Technique group ”

Mix configuration NO

Add reagent and ratio for a mixed reagent

Description

0/ 180

Save and add new Cancel “
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Update reagent

Reagent
Type Acronym*
FISH v HER2/CEN17 FISH Probe

Description

Delete

Dangerous
Technique group ”
Mix configuration NO
Add reagent and ratio for a mixed reagent
Stability

Full Name
HERZ/CEN17 FISH Probe (for MD-Stainer)

Viscosity ©
x High -

‘) Detectable by LLD ‘) Agitation required

Homeogenization cycles - % Homogenization reagent mix volume *

NBI 3Syai

dza et
11718

GFNGFEYFTs
y6Ioost |
Y2ayAa
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4.11.5 Azonnali kezdés

Run execution

Estimated time for completion @1 min

When do you want to start the serie execution?

@ Start now

l Program execution

I g3e& RIyids Kz23& IT2yylrft StAyRNdG2F | Fdzgl Gt adsx
YST R2%0 @

4.11.6 Utemezés futtatas

Cdziit & NGSYSOEBERMUBISO Mmsdiy €1 St & {ASHE AT G
gr3e o0SFS2Si! Riddzy S& AR! &aTSNAydo ! Fdziit & 1STF
aSyYySOiEBY®RROD

Run execution

Estimated time for completion © 1 min

When do you want to start the serie execution?

Start now

® Program execution

Select run start or finish date and time. The execution must
be scheduled within the next 24 hours

Start

L] 03/22/2025 12:53:30 PM

Finish

£ LISNIISE YST Sa al SNRAyaG | Fdmghdtar NGSYSTIsa g3ae ¢
TTFHZ 0+t NI ST F LI NFYSGSNI SNIS]SE! ¢

|.
0SENENB 12NIt G2
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I 32Yo0LI ySt AYyTF2N¥I OAsal NFaiisaSWEBIYSES SHIZG YIS3/1ys2e A
1STRSANBXT F Fdzit & AR! GFNIFYE NS GLEFYAYG +F {SITRS

The run will start Run Duration

Instrumento VS-1 () 15-()()-59 0024815

Start 07/12/2023 06:00:00 | End 07/12/2023 08:48:15

Ce

PROGRAMMED

nommdc &xMi SYST S& Rt Gdzyt vyl S& AR!LRydGa2tyl]l YsRzaN
'T «¢9a9%9¢¢ I2YON)} (lkyiddl YS3ayeNtAaA] S3& g2 I of
Y 1 ¥

w ! Rt GdzYk A R!
INRGSNRdzY2 1Yyl | @

w YSTR2S St | az2NeilaG2d Yzadoe 1 o\l BH&G2L04 s
w YITSt T St1 171 oStttNGtaz1K21T @lts @oAraall idSNBa
Change scheduled execution x

Estimated time for completion ©2h 26 min

When do you want to start the serie execution?

Start now

® Program execution
Select run start or finish date and time. The execution must
be scheduled within the next 24 hours
Start
@ 04/16/2025 5:30:04 PM @
Finish
Close Change
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4.11.7 Végrehajtasi informaciok

! dg
Gt YA

! YS YOLI ySt AyF2NXNt OAs
f

a
ya |

,,,,, l‘ [T T ——

/Stainer5

o]
0]

(p))

- 32
! as3

IR

6 Containers - 0 Kit e 1sides 0| x _—
 DCF/MVS002 B
IN PROCESS 3/21/2025 10:43:48 ) ]
. i ° ° ° ° ° Y
302172025 10:43:48 Normal
Techneue Proteco
ACTMG #IHQ_10SC MACH4 MOUSE_AP_ 1OMINAB, V.01 (o defut
. ° ° ° ° ° o o ° o o ° o °
T Swntdate End date
[ 3205 111636 ]
. ° ° ° ° ° o s ‘
. ° ° ° ° ° °
° ° ° o ° ° ° |
L} 6/37 - Executing INCUBATE (DEWAX.2) from the
RED 8 — 1130AM ===
. ° ° ° o ° ° ocr) SHOW COMPLETE PROTOCOL ‘
Mvs |
e T
° ° ° ° ° ° ° |
. ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° o |
2 s , ’ 5 2 "
° ° ° ° ° ° °
Bulk Reagents Carboys Modng vials
~~~~~ DEWAX HXHDH3 N \SH BUFFER

‘- ‘ ==
oewax2 :

—
| st ‘ UUuU o o

T S§388a LRI NOAsSINY (1
AYF2NXYtI OAs @t N3I&e + 7F

-
(V)

(@]
w
<

pp
YA NcWAl YAW[ Ba6ch AUCaZRWt ij ARt BU! 2 WA IJ2 OW



N-ZOPATH ol

Run end time © 1:43:03 PM 03/21/2025

‘ ‘ e

Vstainer5
Reagents.
6 Containers - 0 Kit
aci | oA
° . ° °
. o o °
AMPUF
° ° ° °

. ° ° °
) o o o o
' ° o o o
i o o o °

N-ZOPATHz=o

VStainers

Reagents

6 Containers - 0 Kit

. ° ° °
POLYME
£
. ° ° °
REDB
o
. ° ° °
° ° ° °
3
° ° ° °
° ° ° °
z 7

WYA RNclWAl YAW[ Jd

(o]

Slide
M 1800 5 bee/mvs002 % [
= . : &
ot Crestion date
T 372112025 104348
a A Reguest cestion ke Doy
372172025 104348 Normat
Yoo Poteca
ACTMG #1HQ_105C MACHA MOUSE AP_1OMINAB Vi1 oy deft
° ° o o o o o o o
L o
St daie End dte
1 wzuz0es 1iress T
° ° Notes
s
5 N S i ot
Dewaxing o o o o o ° o
Ld 637 Exccuting INCUBATE (DEWAX 2 from the I | IS
. ToAm
E " oce| SHOW COMPLETE PROTOCOL
MVS
— d
=
° °
. ° ° ° ° ° o ° o o ° o o °
1 2 3 ' s s 7 s . P » N "
° °
Bulk Reagents Carboys Mixing vials Waste deposits
o . [ jsc=rsj I | T
coven Dewax prowe WasH BUFFER || Cleaning
SOWTION
= HAZARDOUS NON HAZARDOUS
1 2 2 >

LINR G271 2¢F f

1 2

Protocol - Slidelabel

Technique protocol Protocol description
ACTMG #1HQ_105C_MACHA MOUSE.
o Application of protocol #IHQ 105C MACH4 MOUSE AP_10MINAB V.01
X 1 Sides - 0 i
| Start date £nd date Total time ‘
) 372172025 11:16:36
© Stages and steps M
° ° O 1. Dewasng ~
< V16 SETTEMP started at 11:16 AM and fiished at 11:18 AM .
° ° v 6 DISPENSE started at 11:18 AM and finished at 11:19 AM o ° °
v 6 SETTEMP started at 11:19 AM and finished at 11: .
° °
v 46 INCUBATE started at 11:20 AM and finished at 11:30 AM 2
3 il
o a v S/6  DISPENSE started at 11:30 AM and finished at 11:30 AM il
S ° °
— © &5 INCUBATE started at 1130 AM | e
Curent sep started
° ° ocr| v
mvs
° °
. ° ° ° ° o ° ° ° ° ° ° ° °
1 2 3 . s s s 9 1 n 2 n
° °
Bulk Reagents Carboys Mising vials Waste deposits
o o M : — \
E oewax2 | | wooms WASHBUFER || CLEANING U
SOWON
— e S— HAZARDOUS  NON HAZARDOUS
T 3 3 1 1 2

w

¢MAUCHZRWE j ARt BU! 2 WA IJ2 OW

S

v

pcC

I SHOW COMPLETE PROTOCOL é f $ NXK é L'j

f S LIS



7 — | 5%
ey
N-ZOPATH 7o VStainerS. . 'l Protocol - Slidelabel @
o o

Vstainers Slidelabel ID Position Status Instrument == s
DCF/MVS002 1A e VStainers IR
Reagents Slide
6 Containers - 0 Kit — 1Sldes 0| Tachnique Protocol Protocol description =)
E bl B o potss, =
Application of protocol #1HQ_105C MACH4 MOUSE_AP_10MINAB V.01 L
+ REl
R Start date End date Total time
. . ° ° ° ° ° 3/21/2025 11:1636 002324
| Actme € Stages and steps
hd ° ° ° ° ° ° Q 1. Dewaxing 5/6 Stage started at 11:16 AM v o °
§ | AMPLF 2 HIER oM Stage not started v
. ° ° ° ° ° °
4 Detection 020  Stage not started v
% 6
£ Reagents v
. ° ° ° ° ° °
° °
| =
5
. ° ° o ° ° ° DCH
v
v T
° ° ° ° ° ° °
. o ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
N 1 2 ' 5 5 7 8 9 1 2 1 1
° ° ° ° ° ° °
Bulk Reagents Carboys Mixing vials Waste deposits
A mm s e wmmm | (memm ( = e
. . . . . R . Il 4 - - L LA
coveR DEWAX Dasgnk | | HiGHAR | | DEwax2 | | XD | wasweurrer | | cueanne U
[ SOUWTION
) e ) | m— —— HAZARDOUS  NON HAZARDOUS
7 ) 3 7 5 3 T E % i

938 TFdzita ©sS3ISy + 11 @SG1ST! U3esStySiasSisa 2StSya

+ Finalized serie

Finished 3/21/2025 © 12:41:13 PM Total duration 00:01:51

Unload the slide rack

Close
2 FTdzgl Gt a geNYAYRNGH At K2Ay 6SKumgaT NIGT NLs RdzQJA | | B &
Gt NBef SyST s&a NBIF3ASyalUztlx GLHtFYAyd 1T AyiSNFSa
S3eSitSy yeNt3I2Yo2] aSaNGasas@gsSt Oall NBIF3ISyas|

100% —
N-ZOPATH s T = =3 Vstainers

& o

& Reagents Slide
4 Containers - 0 Kit — 1 Stides - © High pricrity M8 =
wansaiseection @[T | | Manusiselecton @) [ |
C J J
‘, e e s
° ° ° ° ° ° ° |
° ° o B ° B B o |l o ° B ° ° ° ° B ° o o || o °
.
° ° ° ° ° ° °
!
° ° ° B ° B °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° o o |l o °
=l
I |
———r o ° ° ° ° ° PRUEBA/
MVS002
e
B ° ° ° ° B °
° ° ° B ° ° ° ° ° ° B ° °
° ° o ° ° ° °
Buk Reagents cavors Maingviaks  Waste deposis

° ° ° ° ° ° ° E. - — . | — (1
conn | | Dowax | | oasow | | mowan | | oowaxz | | noows | | wasssumen || cuemene UL
‘ Sinon
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4.11.8 Futtatas torlése
! Fdzit & G1 006FSESTSLIISY GI NI £ KSG! @

4.11.8.1 Lemondas a Stop gomb megnyomasaval

' YAY(d S3& Fdzita StAYRdzZ I | af{¢htda IF2Y06 SyaSRSE &S
91 18t | YA2StSgSt | ?dm+é G1 NIt KSG! @ ' af{¢hta 3
P NXYSteAal] alllraitoly Aa Fy | Fdzit az | YAQ12N YS3y
1A 1Sttt G1tGSyAs KI Y+NJoé2f®ra2g RAL TGO

Cancel run X

Are you sure you want to cancel the run?

When canceling the run, you must check and
unload the slides in order to start a new run

I Fdzyt
FTdzgl Gt

& (1 NXI sasysj YSHSNJaN 1SaS1T2NI T AyF2NNt

it
aid GI'NIfdS1T sa Kz23e | Oqaad at deliit NIi% iR N B At K
NEF3Syauz2tt ] ot N¥Ste LR1I NOAs2toly KAOIl @Iy

§
L
£
S I

=) ides - 0 High priority —
Manual selection @) [ F | Manual selection (7]

py
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I'F F GI NIS& Fdzita 117068y GINISYAL=Z F RAtL] Gl oo

1 BEFEJEZE{Evényesitésre var/Ervényesitett): A festés helyesen ért véget a targylemezen.

100% —_—
v
- )
NEOPATH= i & [
Vstainers —
» x [33] =
> PRUEBA/MVS001 IR
0 Reagents Slide
1 Containers - 0 K - 15tides - OH St estion date —
Manual seiection @) [ | — 37272025 12:1156 Manua seection @) [ F
SENOING VALDATON
— Request crstion date prior
372172025 12:11:56 Normal
° ° ° ° ° ° ° -
echnique
Ach
° ° ° ° ° ° ° 15 ° ° ° ° o ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
11 Executing DISPENSE (ACTH from the 12:13 PM
° ° ° ° ° ° °
{ ° ° ° ° ° ° ° ° °
e | SHOW COMPLETE PROTOCOL
° ° ° ° ° ° ° T
MVS00
am
° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
) 3 B 5 5 7 s 5 o " 1 "
° ° ° ° ° ° °
Bulk Reagents Carboys Mixing vials Waste deposits
SOWMON
e S S— e e —_— HAZARDOUS ~ NON HAZARDOUS
2 3 1 2 1 2

e

 MEGSZAKITWA ! Gt NBHeéetSYSIT FSaisasS F2teéelryYlidoly @2f
kartyara kattintva részletesen megtekintheti, hogy hol volt a végrehajtasban.

Slide X
¢’ DCF/MVS002
1 Slides
Status Creation date
3/21/2025 10:43:48
{ INTERRUPTED iz
A -
Request creation date Priority
3/21/2025 10:43:48 Normal
Technique Protocol
c ACT.MG #IHQ_105C_MACH4_MOUSE_AP_10MINAB_V.01 (by defauit)
Start date End date
4 3/21/2025 11:16:36 L
4 -
Notes
B Stage - Step/index and current step
HIER
11/37 - Executing INCUBATE (Cover) from the 11:49
AM
i SHOW COMPLETE PROTOCOL r
L
MVS002
ACTMG
A
o o o o o o

f C«DDp. 9l PiSASYy I+ Gt NBetSYSI S1Sy | 7

(0p))
ax
(et
N
ax
<
(V)

p ¢
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Slide

1slides-01 > PRUEBA/MVS003

Status Creation date

PENDING 3/21/2025 12:43:32 -

Request creation date Priority

3/21/2025 12:43:32 Normal

Technique Protocol
ACT.MG QATC (by default)

——— Start date End date F=

Stage - Step/index and current step

SHOW COMPLETE PROTOCOL
PRUE

MVS|

4.11.8.2 Mégse a Futtatas térlése gomb megnyomasaval a hibaelharitasi ablakokbol

I Fdzgl Gt &a YS3Iaill i NGt &l 4S3S i2yylt §f
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@ Error in verification X
REAGENTS
Carboys
Position Error
1 @ Insufficient volume
Fill the carboy with WASH BUFFER
2 @® Insufficient volume

Fill the carboy with CLEANING SOLUTION

Cancel Run Fix errors
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4.11.8.3 Toltse ki a targylemezt és a reagens injekciés Uveg allvanyéat
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stainer soft

e L e’ s gk Manual selection
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&2 || & HAZARDOUS  NON HAZARDO

4.11.9 Csuszdak kirakodasa a sziikséges térfogatok kiszamitasa utan
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